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Koronária stent technológiák 

Slotted Tube Moduláris Design 

Konvencionális stent design Moduláris stent design 

Helikális felcsavarás Laser hegesztés 

Folyamatos szinoszoidális 
stent design 

Folyamatos fémszál 
 



Integrity® kobalt-króm stent 
folyamatos szinuszoidális technológia 

Ø 91 µm Laser hegesztés Elektropolírozás 

CE engedély 2010. februárban 



Kiemelkedő flexibilitás, levezethetőség 
és oldalágelérhetőség 



Komformabilitás 
jó stent appozíció, az ér kis mértékű megtörése jelentős 

tortuozitás mellett is 

előtte 
utána 



Magyarországi Integrity Regiszter 
 2010. szeptember - 2011.december  



Magyarországi Integrity® Regiszter 

• Cél: a stent levezethetőségének és középtávú klinikai 
eredményeinek vizsgálata 

• Az Integrity® stent felhasználásával végzett PCI-n átesett 
konszekutív betegek bevonása 10 hazai centrumban 

• Elsődleges végpont: az Integrity stent beültetés procedurális sikere 
(a beteg él a PCI végén, TIMI flow≥ 2,  reziduális szűkület ≤30 % ).  

• Másodlagos végpont a 6 hónapon belüli MACE (Major Adverse 
Cardiac Event): 

– halálozás, sürgős CABG a PCI-t követően, TLR, AMI  

• Összesen 1276 beteg került bevonásra  

• 6 hónapos telefonos utánkövetés történt 
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Magyarországi Integrity Regiszter 
Lokalizációk 

 

RCA 
37% 

LAD 
37% 

CX 
24% 

graft 
2% 

femoralis 
15,7% 

radialis 
83,9% 

egyéb 
0,4% 



Eredmények 

• 1276 betegben 1888 db. Integrity® stent felhasználás  

• A stent a próbálkozások 99,26%-ban levezethető volt 

• Procedurális sikerarány (min. TIMI 2 flow, max. 30% 
reziduális stenosis): 98,04% 

• 673 betegnél (52,7%) akut szívizominfarktus volt a PCI 
indikációja: 
– ebből 333 betegnél 12 órán belüli ST-elevációs MI 

– 13 betegnél kardiogén sokk 

• 54 betegnél bifurkációs PCI (44 MV stent+FKB, 5 T-
stent, 2 crush, 3 V-stent) 



Eredmények 

• Az utánkövetés  85,7%-ben sikeres 

•  Az utánkövetett betegek között a  6 hónapos 
MACE (halálozás, TLR, AMI, sürgős CABG a PCI 
után) aránya: 9,18% 

• Kardiális halálozás: 1,01 % (korlátozottan 
értékelhető!). 

 



Eredmények 

• 1082 sikeresen utánkövetett beteg kapott 
Inegrity® stentet (1329 lézióba), ezeknél 

– Target Lesion Revascularisation (TLR): 6,01% 

– Target Vessel Revascularisation (TVR): 6,85% 

– A célérrel összefüggésben lévő AMI aránya: 0,9% 



Eredmények 

• 1004 sikeresen utánkövetett betegnél  
kizárólag Integrity stent beültetés a PCI során 
(1237 lézióban), ezen léziókban : 

– a 6 hónapos TLR: 5,42% 

– definitív stent-trombózis  0,97 %-ban (ezek 80%-a 
AMI-ban végzett PCI után): 

• ebből 1 eset akut, 1 szubakut, 6 késői ST 



Összefoglalás 

• Az új típusú gyártástechnológiát képviselő 
Integrity® stent kiemelkedő levezethetőséget 
mutat. 

• A stent felhasználásával végzett PCI-vel jó 
angiológiai és középtávú klinikai eredmények 
érhetőek el. 


